&€ proceq

Proceq® Flaw Detector Live

UT8000

Quick Start Guide & Product Certificates
Kurzanleitung & Produktzertifikate

Guide de Prise en Main & Certificats de produits
Guida Breve & Certificati di prodotto

Guia de Inicio Rapido & Certificados del producto

Guia de Inicio Rapido & Certificados do produto
KpaTkoe pykoBo/icTBO & CepTHUdHKATBI MPOAYKTA
Ay I AZ—=MAAF & BGRIAAE
TRIRATIEEE & FEaRIET

k2 AlZ CHHA & K &F 1S A




SWISS MADE



Proceq

UT8000
A e
B e
c | e
‘D e
E e
F e
6 e
H e
] o
R

® Included/ inbegriffen/
inclus/ incluso / incluido /
incluido / BrntoueHbl / &
Ehs aiE 2

O Optional / optional /
optionsl / opzionale /
tralala




Ab

Aa

The product can be operated while powered by the battery pack, an off-the-shelf power bank (5V
DC 2A), or a USB 2.0 charger and USB C Charging Cable.

Das Produkt kann Uber die Batterieeinheit, eine handelstbliche 5V DC 2A-Powerbank oder ein
USB-2.0-Ladegerat und ein USB-C-Ladekabel betrieben werden.

En cours d'utilisation, I'instrument peut étre alimenté par le bloc-piles, un chargeur externe

(5V DC 2A) disponible dans le commerce ou un chargeur USB 2.0 avec un cable de
chargement USB C.

Il prodotto pud essere utilizzato mentre € alimentato dal pacco batterie, da un caricabatterie
portatile standard (5V DC 2A) o da un caricatore USB 2.0 con cavo di ricarica USB C.

El producto se puede operar mientras que es alimentado por el paquete de baterias, un banco
de energia (5V DC 2A) de calidad comercial o un cargador USB 2.0 y un cable de carga USB
tipo C.

O produto pode ser operado enquanto estiver sendo alimentado pelo conjunto de baterias,
banco de baterias comum (5V DC 2A), um carregador USB 2.0 e um cabo USB C.

W3penue MoxeT paboTaTb Npu MUTaHWM OT akkyMynsTOpHOW 6aTapeu, cTaHaapTHoro 6ioka
nuTanus (5 B noctosHHOro Toka, 2 A), 3apsiaHoro yctpoictea USB 2.0 v 3apsigHoro kabenst USB
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Insert the AA rechargeable batteries while ensuring correct polarity. Alternatively, you can use
non-rechargeable AA batteries. Warning: do not charge non-rechargeable AA batteries!

Setzen Sie die wiederaufladbaren AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polaritat.
Alternativ konnen Sie auch nicht wiederaufladbare AA-Batterien verwenden. Warnung:
Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare AA-Batterien aufzuladen!

Insérez les piles AA rechargeables en respectant la polarité. Vous pouvez également utiliser des
piles AA non rechargeables. Attention: ne chargez pas des piles AA non rechargeables!

Inserire le batterie ricaricabili AA assicurando la corretta polarita. In alternativa, & possibile
utilizzare batterie AA non ricaricabili. Avvertenza: non mettere in carica le batterie AA non
ricaricabili!

Insertar las baterias AA recargables asegurandose de la polaridad correcta. Alternativamente, se
pueden usar pilas AA no recargables. Advertencia: jno cargar las pilas AA no recargables!

Insira as pilhas AA recarregaveis e assegure-se da polaridade correta. Alternativamente vocé
poderé usar pilhas AA comuns. Adverténcia: nao carregue pilhas AA nao recarregaveis!
Bcrasbte 3apsKaemble akKyMynAaTopb! AA, COGJ‘HO,Elaﬂ NPasuNbHYH NONIAPHOCTb. KpoMe Toro,
MOXHO UCNOb30BATL CTAHAAPTHbLIE 6a‘rapem Tmna AA. I'Ipe/:lynpemp,eHMe: He 3apﬂ»<aHTe
cTaHaapTHble 6atapen AA!
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During storage for longer than 3 months, do not leave the batteries in the battery pack. Remove
by following the reverse procedure.

Batterien nicht im Batteriefach lassen, wenn das Gerat langer als 3 Monate gelagert werden soll.
Zum Entfernen der Batterien in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.

En cas de stockage pendant plus de 3 mois, ne laissez pas les piles dans le bloc-piles. Retirez-
les en suivant la procédure inverse.

In caso di stoccaggio per pit di 3 mesi, non lasciare le batterie nel pacco batterie. Rimuoverle
seguendo la procedura inversa.

No dejar las baterias en el paquete de baterias durante un periodo de almacenamiento de mas
de 3 meses. Sacarlas realizando el procedimiento inverso.

Durante o armazenamento do equipamento superior a 3 meses, nao deixe pilhas no conjunto de
bateria. Remova seguindo o procedimento inverso.

Mpu xpaHeHnn ycTpoiicTea 6onee 3 MecsLEeB, He OCTaBNsiTe akkyMynsaTopbl B 6atapeitHom
oTceke. BblHbTe akkyMynaTopsl, creays npoLiesype B obpaTHoM nopsake.
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Green: charging; off: charging complete; red: AA cells incorrectly inserted or temperature
limit exceeded (wait or disconnect)

Griin: aufladen; aus: Ladevorgang abgeschlossen; rot: AA-Batterien falsch eingesetzt
oder Temperaturgrenzwert tberschritten (warten oder Gerét trennen).

Vert: charge; off: charge complete; rouge: piles AA mal insérées ou limite de température
dépassée (patienter ou débrancher).

Verde: ricarica; off: ricarica completa; rosso: batterie AA inserite in modo non corretto o
limite di temperatura superato (attesa o disconnessione).

Verde: carga; off: carga completa; rojo: pilas AA insertadas incorrectamente o limite de
temperatura excedido (esperar o desconectar).

Verde: carga; desligado: carga completa; vermelho: Pilhas AA incorretamente inseridas
ou limite de temperatura excedido (aguarde ou desconecte).

3erneHblit: 3apsizika He ropuT: 3apsiika 3aBepLLUeHa; kpacHbIii: 6atapen AA HenpaBubHO
BCTaBIeHbl, M60 TeMNEepaTypHbI MPeen NPeBbILLIEH (MOAOKAATb UM OTKIKOHNATE).
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Scanning the QR code with an Internet connected tablet is only needed once, for the
initial setup.

Der QR-Code braucht nur einmal fiir die Ersteinrichtung mit einem Tablet mit
Internetverbindung eingescannt zu werden.

La numérisation du code QR avec une tablette connectée a Internet est nécessaire
une seule fois, pour la configuration initiale.

La scansione del codice QR con un tablet collegato a Internet é necessaria una sola
volta, per la configurazione iniziale.

El cédigo QR tiene que escanearse una sola vez con una tableta con conexion a
Internet para la instalacion inicial.

O cédigo QR precisara ser escaneado uma Unica vez com um tablet conectado &
internet, para a configuragéo inicial.

CraHnposaHne QR-KoAa C MOMOLLIbIO MOAKITIOYEHHOIO K CETU VIHTEPHET N1aHLLIETHOro
KOMITbIOTEPA HEOBXOAMUMO BBIMOSHATS TOSKO OZMH Pa3 A1 HAYasbHOM HACTDOVIKA.
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The user should refer to appropriate textbooks on the subject of ultrasonic testing and
thickness gauging for more information. It is important that you understand and observe
this information to avoid any operator errors that might lead to false test results. Such
false results could result in personal injuries or asset damage.

This instrument is to be used only for testing materials in an industrial environment. Any
use for medical applications or any other purpose is not permitted.

Zur weiteren Information wird der Benutzer auf die entsprechenden Fachbucher zu
Ultraschallpriifungen und Dickenmessungen verwiesen. Es ist entscheidend, dass Sie
diese Informationen genau verstehen und einhalten, um Bedienerfehler, die zu falschen
Testergebnissen filhren kénnen, zu vermeiden. Solche falschen Ergebnisse kénnen zu
Korperverletzungen oder Sachschéden filhren. Dieses Geréat darf nur zum Testen von
Materialien in einer Industrieumgebung eingesetzt werden. Die Verwendungin
medizinischen Anwendungen oder zu anderen Zwecken ist nicht gestattet.

Pour en savoir plus, I'utilisateur doit se reporter aux manuels appropriés en ce qui
concerne les essais par ultrasons et la mesure des épaisseurs. Il est important de
comprendre et d'observer ces informations pour éviter toute erreur de I'opérateur qui
pourrait aboutir a des résultats de mesure erronés. De tels résultats pourraient entrainer
des blessures ou endommager I'équipement. Cet instrument doit étre utilisé uniquement
pour la mesure de matériaux dans un environnement industriel. Toute utilisation pour des
applications médicales ou pour d'autres fins est interdite.

Per ulteriori informazioni al riguardo, fare riferimento a libri di testo appropriati riguardanti
le prove ad ultrasuoni e la misurazione degli spessori. E importante comprendere e
osservare queste informazioni per evitare errori operativi che potrebbero portare a
risultati errati delle prove. Tali risultati errati possono causare lesioni personali o danni
materiali. Questo strumento deve essere utilizzato solo per eseguire prove sui materiali in
un ambiente industriale. Non & consentito 'uso per applicazioni mediche o per qualsiasi
altro scopo.

Para una informacion mas detallada, el usuario deberia consultar libros en torno a la
ejecucion de ensayos ultrasonicos y la medicion de espesores. Es importante que se
entienda y observe esta informacion para evitar cualquier error de operario que pudiera
causar un resultado de prueba incorrecto. La consecuencia de estos resultados
incorrectos pueden ser lesiones personales o dafos a los bienes. Este instrumento sélo
se ha de usar para ensayos de materiales en un entorno industrial. No esta permitido
ningun uso para aplicaciones médicas o para cualquier otro propésito.

O usudrio deve consultar os livros apropriados que tratem de ensaios ultrassonicos e
aferigao de espessura para obter mais informagées. E importante que compreenda e
observe essas informagdes para evitar quaisquer erros de operadores que possam
acarretar resultados de testes falsos. Tais resultados falsos podem resultar em
ferimentos pessoais ou danos ao patriménio. Esse instrumento deve ser usado apenas
para testar materiais em um ambiente industrial. Nao é permitido o uso para qualquer
aplicagao médica ou qualquer outro objetivo.

Jinsi nonyyeHus AONONHNTENbHOM MHKHOPMALIY NONb30BaTENb AOMKEH 0BPaTUTLCS K
COOTBETCTBYIOLLEN IMTEPATYPE MO YNLTPA3BYKOBOMY KOHTPOIO 1 TOMLLMHOMETPIM.
BaxxHo noHumarth 1 cobntoaatb 3Ty MHopMaLmio, UTOBbI 13bexarb OLIMBOK CO CTOPOHbI
NoNb30BaTENs, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTY K NIOKHbIM PE3yNbTaTam UCTIbITaHM.
IMocneAcTBIs HenpaBuUbHbIX ASMCTBIM MOTYT MPUBECTY K TPaBMaM UK MaTepuanbHOMy
yuepby. OTOT MHCTPYMEHT AOMKEH UCMOMNB30BaTLCS TONBKO 715 PaboThl B
MPOMBILLNEHHOM Cpeze. JIo60e NCMOoNb30BaHUeE B MEAVLIMHCKAX UMM NK0OLIX APYriX
Liensix He AomycKaeTcs.
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The cable connectors to be plugged in to the UT8000 device must be of type
Lemo00. To avoid the risk of electric shock, do not touch the inner conductor of the
Lemo00 connectors. Up to 400 V can be present on the inner conductor .

Mit dem Gerat UT8000 dirfen nur Kabelstecker des Typs Lemo0O verwendet werden.
Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, inneren Leiter der Lemo00-
Steckverbinder nicht beriihren. Auf dem inneren Leiter kénnen bis zu 400 V anliegen.
Les connecteurs de céble & brancher sur l'instrument UT8000 doivent étre du

type Lemo00. Afin d’éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas le
conducteur interne des connecteurs Lemo00. Une tension de 400 V peut étre
présente sur le conducteur interne.

| connettori dei cavi da collegare al dispositivo UT8000 devono essere del tipo
Lemo00. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare il conduttore interno
dei connettori Lemo00. Sul conduttore interno pud essere presente una tensione fino
a400V.

Los conectores de cable se pueden conectar en el dispositivo UT8000 y deben ser
del tipo Lemo00. No tocar el conductor interior de los conectores Lemo00 para evitar
el riesgo de choque eléctrico. Pueden estar presentes hasta 400 V en el conductor
interior.

Os conectores de cabo a serem plugados no dispositivo UT8000 devem ser do tipo
Lemo00. Para evitar o risco de chogue elétrico, ndo toque o condutor interno dos
conectores Lemo00. Podem estar presentes até 400 V no condutor interno.
Pa3sbembl kabens ans noaknodeHns k npubopy UT8000 aomxHb 6biTh Tvna Lemo00.
Bo usbexativie PpUCKa NOPaXeHUs NEeKTPUYECKUM TOKOM He npracaﬁTeob K
BHYTPEHHEMY NPOBOAHMKY pa3beMos Lemo00. Ha BHyTpeHHeM NpoBOAHMKE MOXeT
npucyTcTBOBaTh HanpseHue 10 400 B.

UT8000 7/34 RICHERES 27 — 7L a3 7 Z—It, 24 7Lemo00TH FhiE7
YEHA, BEDY RS %RITD7%H, Lemo00 & & X —NEOIKIZAhN AL
WTLEE L, NEBOHEFICIIHRA 400VE TOBENEET /AN DY £,
A UTB000 14 £ RYE Y5 18R A 2E BV TR Lemo00. 157044 Lemo00 3% 38
BIASEIFARREE RS . N-SAR B E B4 400 V.
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The IP67 protection will be permanently lost if the Wi-Fi connector seal is broken
open.

Der IP67-Schutz geht dauerhaft verloren, wenn die Wi-Fi-steckerdichtung offen
gebrochen ist.

La protezione IP67 sara persa per sempre se il connettore Wi-Fi € rotto.

La proteccion IP67 se perdera de forma permanente si se rompe el sellado del
conector Wi-Fi.

La protection IP67 sera définitivement perdue si le joint du connecteur Wi-Fi est brisé.
A protecao IP67 seré permanentemente perdida se o selo do conector Wi-Fi estiver
quebrado.

Bauwvra IP67 ByzeT HaBceraa notepsiHa, ecnv ynnoTHeHe pasbema Wi-Fi byaer
CIIOMaHo.

Wi-Fia 37 23— LN T WS &, IPETORENKAICKDNES
Qto|nto] 1A 2747t Hal= B2l L0 P67 227t G| 2AE AL ch
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Declaration of Conformity

Products: Proceq UT8000
Proceq Part Numbers: 793 10 500
Manufacturer: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Health: EN 62749:2010
Safety standards: EN 61010-1:2010
IP classification: IP 67

Battery directive: 2006/66/EC
Restriction of hazardous

substances (RoHS): 2011/65/EC

Electromagnetic Compatibility: ~ RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Battery

Model: Battery 18.0 Wh
Battery Directive: 2003/66/EC
Safety Tests: UN38.3

Power Supply (charger)
Safety requirements: EN60950-1
Electromagnetic Compatibility: EN55022-B

The conformity is based on all essential and specific radio test suites for that radio
equipment category identified by the involved Notified Body.

The Wi-Fi module complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

CEeE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Swiss Made Declaration

Products: Proceq UT8000 SWISS MADE
Proceq Part Number: 793 10 500
Manufacturer: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

We confirm that the products named above were developed and manufactured in
Switzerland and fulfill the requirements needed for the declaration “Made in
Switzerland” or “Swiss Made”.

The requirements for industrial products are specified in detail in the National Swiss
Trademark Protection Statute (Art. 47-50, MSchG) covering goods and services.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Notice

This document (incl. Quick Start Guide and Product Certificates) constitutes an integral part
of Proceq’s General Terms and Conditions of Sale and General Terms and Conditions of
Rental, together with any other guideline, precautions, policies and conditions which
Proceq has made and may make available to you at www.proceq.com/downloads, as
amended from time to time (the Documents). Proceq reserves the right to change without
notice any information, specifications and recommendations contained in this document
and in any of the associated Documents.

You shall observe and be solely responsible for the safe and lawful use of and your own
conduct while using this product, and any consequences thereof. The use and operation of
this product is at your own discretion and risk. Proceq hereby disclaims any and all loss,
liability or damages resulting from or out of your use of the product. Please ensure you
operate and use this product only for purposes that are proper and in accordance with the
instructions given herein together with all safety and health precautions, applicable laws,
rules, regulations, and as provided for in any of the Documents.



Konformitatserklarung

Produkte:
Proceqg-Artikelnummern:
Hersteller:

Gesundheit:
Sicherheitsstandards:
IP-Klassifizierung:
Akku-Richtlinie:
Restriction of Hazardous
Substances (RoHS):

Elektromagnetische
Vertraglichkeit:

Proceq UT8000

793 10 500

Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

EN 62749:2010
EN 61010-1:2010
IP 67
2006/66/EC

2011/65/EC

RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)

EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Akku

Modell: Akku 18.0 Wh
Akku-Richtlinie: 2003/66/EC
Sicherheitsprifungen: UN38.3

Stromversorgung (Ladegerat)
Sicherheitsanforderungen: EN60950-1
Elektromagnetische Vertraglichkeit: EN55022-B

Die Konformitat basiert auf allen wesentlichen und spezifischen Funktestreihen fiir diese
von der entsprechenden notifizierten Stelle identifizierte Funkanlagenkategorie.

Das Wi-Fi-Modul entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und
(2) dieses Gerat muss empfangene Stérungen tolerieren, auch Stérungen, die eventuell
einen unerwiinschten Betrieb verursachen. Anderungen und Umbauten, die von der fiir die
Konformitat verantwortlichen Partei nicht ausdriicklich genehmigt wurden, kénnen dazu

fuhren, dass die Benutzungserlaubnis fir dieses Gerét erlischt.
CEREE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Erklarung uiber die Herstellung in der Schweiz

Produkte: Proceq UT8000 SWISS MADE
Proceq-Artikelnummern: 793 10 500
Hersteller: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Wir bestatigen, dass das Proceq UT8000 Gerat in der Schweiz entwickelt und
gefertigt wurde und die zur Fuhrung der Herkunftsangabe «Made in Switzerland»
oder «Swiss Made» erforderlichen Voraussetzungen erflillt.

Die Voraussetzungen fir Industrieprodukte sind im Schweizer Bundesgesetz liber
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Art. 47-50, MSchG) fir Waren und
Dienstleistungen ausfihrlich geregelt.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Hinweis

Dieses Dokument (inkl. Kurzanleitung und Produktzertifikaten) stellt einen wesentlichen
Bestandteil der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und der Allgemeinen
Mietbedingungen von Proceq dar, und zwar zusammen mit samtlichen anderen Leitfaden,
Vorsichtshinweisen, Richtlinien und Bedingungen, die Proceq erstellt hat und lhnen in ihrer
jeweils giiltigen Fassung unter www.proceq.com/downloads zur Verfiigung stellen kann.
Proceq behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen
an den in diesem Dokument und samtlichen zugehérigen Dokumenten enthaltenen
Informationen, Spezifikationen und Empfehlungen vorzunehmen.

Sie sind ausschliesslich und allein fiir den sicheren und rechtmassigen Einsatz des
Produktes sowie fir |hr Verhalten wahrend der Nutzung und die daraus entstehenden
Folgen verantwortlich. Die Verwendung und der Betrieb dieses Produktes erfolgen nach
lhrem Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko. Proceq lehnt hiermit ausdriicklich jegliche
Haftung fir Verluste oder Schaden ab, die durch Ihre Verwendung des Produktes
entstehen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt nur zu den vorgesehenen
Zwecken und gemass den hier enthaltenen Anweisungen sowie gemass allen
Vorsichtsmassnahmen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit, einschlagigen Gesetzen,
Vorschriften und wie in den Dokumenten vorgesehen betreiben und einsetzen.



Déclaration de conformité

Produits: Proceq UT8000
Références Proceq: 793 10 500
Fabricant: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Santé: EN 62749:2010
Normes de sécurité: EN 61010-1:2010
Classification IP: IP 67

Directive sur le bloc-pile: 2006/66/EC

Limitation de I'utilisation de certaines
substances dangereuses (RoHS): 2011/65/EC

Compatibilité électromagnétique: RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Batterie

Modele: Batterie 18.0 Wh

Directive sur le bloc-pile: 2003/66/EC
Tests de sécurité:: UN38.3

Alimentation électrique (chargeur)
Régles de sécurité: EN60950-1
Compatibilité électromagnétique: EN55022-B

La conformité repose sur toutes les séries d’essais radio essentielles et spécifiques pour
cette catégorie d’équipements radio identifiée par I'organisme notifié concerné.

Le module Wi-Fi est conforme & la partie 15 des régles FCC. Son utilisation est soumise
aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne produit pas d’interférences néfastes, et (2) cet
appareil doit accepter toute interférence venant de I'extérieur, y compris des interférences
susceptibles de causer un fonctionnement non souhaité. Tout changement et toute
modification réalisés sans I'accord explicite de la partie responsable de la conformité peut

annuler le droit de I'utilisateur a faire fonctionner I'équipement.
CEREE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Déclaration «Fabriqué en Suisse»

Produits: Proceq UT8000 SWISS MADE
Références Proceq: 793 10 500
Fabricant: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Nous confirmons que l'instrument Proceq UT8000 a été développé et fabriqué en
Suisse et qu'il répond aux exigences requises pour la déclaration «Fabriqué en
Suisse» ou «Suisse».

Les exigences posées aux produits industriels sont précisées dans la loi suisse sur
la protection des marques (Art. 47-50, LPM) couvrant les biens et les services.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Avis

Ce document (y compris le guide de démarrage rapide et les certificats de produit) fait
partie intégrante des conditions générales de vente et de location de Proceq, au méme titre
que toutes les autres directives, précautions, politiques et conditions que Proceq a établies
et publiées sur le site www.proceq.com/downloads, dans leur version modifiée de temps a
autre (les documents). Proceq se réserve le droit de modifier sans préavis toute
information, spécification et recommandation figurant dans ce document et dans n'importe
quel autre document associé.

Vous devez respecter et étre seul responsable de I'utilisation sdre et |égale de ce produit,
ainsi que de votre conduite lors de son utilisation et des conséquences qui en découlent.
L'utilisation de cet instrument se fait a votre entiére discrétion et a vos propres risques. Par
la présente, Proceq exclut toute perte, toute responsabilité ou tout dommage qui résulte de
I'utilisation ou non de linstrument. Veillez a utiliser cet instrument seulement aux fins
prévues et conformément aux instructions figurant dans les présentes et a 'ensemble des
précautions de sécurité et de santé, lois, régles et réglementations en vigueur, et tel que
prévu dans n’importe lequel des documents.



Dichiarazione di conformita

Prodotti: Proceq UT8000
Codici articolo Proceq: 793 10 500
Produttore: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Salute: EN 62749:2010
Standard di sicurezza: EN 61010-1:2010
Classificazione IP: IP 67

Direttiva Batterie: 2006/66/EC
Restrizione all’'uso di sostanze

pericolose (RoHS): 2011/65/EC

Compatibilita elettromagnetica: ~RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Batterie

Modello: Batterie 18.0 Wh
Direttiva Batterie: 2003/66/EC
Prove di sicurezza:: UN38.3

Alimentatore (caricabatterie)
Requisiti di sicurezza: EN60950-1
Compatibilita elettromagnetica: EN55022-B

La conformita & basata su tutte le serie di test radio essenziali e specifiche per la categoria
di apparecchiatura radio identificata dall’organismo notificato coinvolto.

Il modulo Wi-Fi & conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo & subordinato
alle due seguenti condizioni: (1) I'apparecchio non deve causare interferenze dannose e
(2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono determinare un
funzionamento indesiderato. Eventuali variazioni o modifiche non espressamente
approvate dal responsabile della conformita possono invalidare il diritto dell'utente a

utilizzare I'apparecchio.
CERCE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Dichiarazione “Swiss Made”

Prodotti: Proceq UT8000 SWISS MADE
Codici articolo Proceq: 793 10 500
Produttore: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Con la presente si dichiara che lo strumento Proceq UT8000 e stato sviluppato e
fabbricato in Svizzera e che soddisfa i requisiti necessari per la dichiarazione “Made
in Switzerland” o “Swiss Made.”

| requisiti stabiliti per i prodotti industriali sono specificati in dettaglio nella legge
federale sulla protezione dei marchi (LPM, artt. da 47 a 50) per beni e servizi.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Avviso

Il presente documento (inclusi la Guida breve e i Certificati di prodotto) costituisce parte
integrante dei Termini e condizioni generali di vendita e Termini e condizioni generali di
noleggio di Proceq, congiuntamente a qualsiasi altro documento — quali linee guida,
precauzioni, politiche e condizioni — che Proceq abbia reso o renda disponibile su
www.proceq.com/downloads, con le relative modifiche periodiche (i Documenti). Proceq si
riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi informazione, specifica e
raccomandazione contenuta nel presente documento e in uno qualsiasi dei Documenti
associati.

L’utente é interamente responsabile per I'uso sicuro e legale di questo prodotto, nonché
per la propria condotta durante I'utilizzo e per ogni conseguenza che ne derivi. L'uso e il
funzionamento di questo prodotto sono a propria discrezione e rischio. Proceq declina
qualsiasi perdita, responsabilita o danno derivante dall’utilizzo del prodotto. Assicurarsi di
far funzionare e utilizzare questo prodotto solo per scopi appropriati e in conformita con le
istruzioni fornite nel presente documento, seguendo tutte le precauzioni per la sicurezza e
la salute, le norme, le regole e i regolamenti applicabili e quanto previsto nei Documenti.



Declaracion de conformidad

Productos: Proceq UT8000
Numeros de pieza Proceq: 793 10 500
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Salud: EN 62749:2010
Normas de seguridad: EN 61010-1:2010
Clasificacion de IP: IP 67

Directiva sobre baterias: 2006/66/EC
Restricciones de sustancias

peligrosas (RoHS): 2011/65/EC

Compatibilidad electromagnética: RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Bateria

Modelo: Bateria 18.0 Wh

Directiva sobre baterias: 2003/66/EC
Prueba de seguridad: UN38.3

Fuente de alimentacion (cargador)
Requerimientos de seguridad: EN60950-1
Compatibilidad electromagnética: EN55022-B

La conformidad estd basada en todos las series esenciales y especificas de ensayos
radioeléctricos para esa categoria de equipos de radiofrecuencia por el organismo
notificado involucrado.

El médulo Wi-Fi estd en conformidad con parte 15 de las normas FCC. La operacion esta
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberd causar
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debera aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.
Cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el partido responsable del
cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

CEeE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Declaracion de Swiss made

Productos: Proceq UT8000 SWISS MADE
Numeros de pieza Proceq: 793 10 500
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Confirmamos que el instrumento Proceq UT8000 se ha desarrollado y fabricado en
Suiza y satisface la exigencias necesarias para la declaracién “Hecho en Suiza” o
“Swiss Made.”

Los requerimientos de productos industriales estan especificados detalladamente en
el National Swiss Trademark Protection Statute [estatuto nacional de proteccion de
marcas registradas suizas] (Art.47-50, MSchG) el cual cubre bienes y servicios.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Aviso

Este documento (incl. Guia de inicio rapido y certificados del producto) forma parte integral
de las Condiciones generales de venta y de las Condiciones generales de renta, junto con
cualquier otra directiva, precaucion, politica y condicion que Proceq haya puesto o vaya a
poner a su disposicion en www.proceq.com/downloads, con sus enmiendas ocasionales
(los Documentos). Proceq se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso o
informacién de cualquier especificaciéon y recomendacion contenida en este documento y
en cualquier otro documento asociado.

Usted debera observar y ser el Unico responsable del uso seguro y legal de este producto,
tanto como su conducta durante su uso y cualquier consecuencia resultante de la misma.
El uso y la operacion de este producto se realizaran bajo su propia discrecion y su propio
riesgo. Por la presente, Proceq renuncia a toda responsabilidad por pérdida, obligacién o
dafios que resulten de su uso del producto. Por favor, asegurese de operar y usar este
producto sélo para los objetivos adecuados y en conformidad con las instrucciones
descritas aqui, junto con todas las precauciones de seguridad y salud, leyes, todos los
reglamentos, normas aplicables, y del modo estipulado en cualquiera de estos
Documentos.



Declaragao de Conformidade

Produtos: Proceq UT8000
Numeros das pegas Proceq: 793 10 500
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Saude: EN 62749:2010
Padrées de seguranga: EN 61010-1:2010
Classificagao IP: IP 67

Diretriz para bateria: 2006/66/EC
Restricdo de substancias

perigosas (RoHS): 2011/65/EC

Compatibilidade eletromagnética: RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

Bateria

Modelo: Bateria 18.0 Wh
Diretriz para bateria: 2003/66/EC
Teste de segurancga: UN38.3

Fonte de alimentagéo (carregador)
Requisitos de seguranga: EN60950-1
Compatibilidade eletromagnética: EN55022-B

A conformidade é baseada em todos os pacotes de testes de radio essenciais e
especificos para a categoria de equipamento de radio identificada pelo érgao notificado.

O moddulo Wi-Fi cumpre o previsto na parte 15 das normas FCC. A operagéo € sujeita as
duas condigdes seguintes: (1) este instrumento ndo deve causar interferéncia prejudicial e
(2) este instrumento deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias
que possam causar operagdo indesejada. Qualquer modificagdo ou alteragéo que ndo seja
expressamente aprovada pela parte responsavel pela conformidade pode tornar invalida a

autorizagao do usuario para operar o equipamento.
CEREE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

Declaragao de Produto Suigo

Produtos: Proceq UT8000 SWISS MADE
Numeros das pegas Proceq: 793 10 500
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Confirmamos que o instrumento Proceq UT8000 foi desenvolvido e produzido na
Suica e cumpre os requisitos necessarios para a declaragdo “Produzido na Suica”
ou “Produto Suigo.”

Os requisitos para produtos industriais encontram-se especificados em detalhes no
Estatuto Nacional de Prote¢cdo a Marca Registrada Suiga (art.47-50, MSchG) que
diz respeito a produtos e servigos.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 dor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Aviso

Este documento (incl. o Guia rapido e os Certificados de produto) é parte integrante dos
Termos e condigdes gerais de venda e fornecimento da Proceq e dos Termos e condigdes
gerais de locagdo, junto com qualquer outra diretriz, precaugdes, politicas e condi¢des que
a Proceq tenha criado e possa disponibilizar em www.proceq.com/downloads, conforme
alterado de tempos em tempos (os documentos). A Proceq se reserva o direito de alterar
quaisquer informagdes, especificagdes e recomendagdes contidas neste documento e em
qualquer um dos documentos associados sem aviso prévio.

Vocé deve observar e sera o unico responsavel pelo uso seguro e legal de seu préprio
equipamento, enquanto estiver usando o equipamento e por todas as respectivas
consequéncias que surgirem. O uso e a operagdo deste produto sdo de sua Unica e
exclusiva responsabilidade. Através desta a Proceq isenta-se de todo e qualquer prejuizo,
responsabilidade e danos decorrentes do seu uso do produto. Assegure-se que opere e
use este produto apenas aos fins apropriados e de acordo com as instrugdes aqui
contidas, junto com todas as precaugbes de seguranca e de saude, leis, regras,
regulamentos aplicaveis e tal como previsto nos documentos.



Jeknapauusa cooTBeTCTBUA

nsgenus: Proceq UT8000
HomeHknaTypa komnanun Proceq: 793 10 500
MpoussoauTens: Proceq SA, Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach, (LsepueHb6ax), LLsenuapus
3popoBbe: EN 62749:2010
CrtaHgapTbl 6esonacHocTU: EN 61010-1:2010
Knaccudpukauus 1P: IP 67
[OvpekTuBa 0 GaTapesix u 2006/66/EC
akkymynsTopax:
[OvpekTBa No BpeaHbIM 2011/65/EC

Bewectam (RoHS):

OnekTpomarHuTHasi coBMecTumocTb: RED 2014/53/EU/
EN ETSI 300 328:2015/( V2.1.1)
EN ETSI 301 489-1:2011/(V2.1.1)
EN ETSI 301 489-17:2009/ (V3..1.1)
IEC 62479:2010/EN 62479:2011

GaTtapesx

Mogens: 6aTtapesx 18.0 Wh

[vpektvBa 0 Batapesx n akkymynstopax: 2003/66/EC

Wcnbitanne Ha 6esonacHocTb: UN38.3

Bnok n utaHus (3apsgHoe yCTPOMCTBO)
Hopmbl TexHukn 6e3onacHocTu: EN60950-1
OnekTpomarHutHasi coBmectuMocTb: EN55022-B

CooTBeTcTBYE OCHOBaHO Ha BCeX OcHOoBoOMonarakwmnx n cneu,mbvlqecn(le
BNEKTPOMarHUTHbIX Tectax Ans [J,aHHOI;I KaTeropun pap,vlooﬁopyu,osaHMﬂ, yKaSaHHOI;I B
COOTBETCTBYOLEM YNONTHOMOYEHHOM OpraHe.

Mogyne Wi-Fi otBeyaeT TpeboBaHusim yactu 15 csoga npasun FCC (dbepepanbHoi
komuceun no ceasu CLIA). Ha wcnonb3oBaHue npubopa pacnpocTpaHsalTcA [ABa
criefyloLLyX NonoXeHus: (1) 3To yCTPONCTBO HE MOXeT NPOM3BOAUTL OMacHble Nnomexu, a
Takke (2) gaHHoe YCTPOMCTBO AOMKHO MornowaTte nobble nomnyyaemble MOMEXU, B TOM
yucre nomexu, CrnocobHble BbI3BaTb HeMpaBUrbHOE (PYHKLMOHMpOBaHUe. BHeceHne
VN3MEHEHWIA UNM MoAaudVKauMiA B KOHCTPYKLMIO, HE YTBEPXAEHHbIX B sIBHOW opme
CTOPOHOIA, OTBETCTBEHHON 3a ObecrneyeHne COOTBETCTBUS, MOXET MPUBECTU K noTepe
nornb3oBaTenem npasa Ha UCMONb30BaHNe AaHHOTO 060PYAOBaHWSI.

CEeE

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer

RU

Deknapauus 06 usroroeneHuu B LLisenuapumn
(Swiss Made)

n3genus: Proceq UT8000

HomeHknatypa komnaHum Proceq: 793 10 500

MpowussoauTens: Proceq SA, Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach, (LLiBepueHbax), LLBeiuapus

SWISS MADE

MsI noaTBepxaaem, uto npubop Proceq UT8000 paspaboTtaH u narotosneH B LLseniuapumn
n cooTBeTcTBYeT TpeboBaHWsM, nNpeabsBnseMbiM Npu Bblaave Aeknapauun «Made in
Switzerland» unu «Swiss Made».

TpeboBaHWs K NPOMBILLNIEHHBIM U34enusaM MoapobHO onucaHbl B «HauuoHanbHOM
nonoxexun LBeiiuapum 06 oxpaHe ToBapHbIX 3HakoB» (cTaTbu 47-50, MSchG), koTopoe
pacnpocTpaHsieTcst Ha ToBapbl U 06CMyXuUBaHWe.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 tor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

NMPUMEYAHUE

HacTosiwmit [OKYMEHT (BKMtoYasi KpaTkoe PyKOBOACTBO MONb30BaTENst WM cepTudmkaThbl
NpoAyKUWK) SIBNSIETCSt HEOTHLEMITIEMON YaCcTbo OBLLMX YCNOBUI 1 NOMNOXEHWUI NO Npoaaxam
Proceq 1 o6WWX YCNOBWIA W MOMOXEHWA NO apeHfe, BMecTe C mMobbiMM  ApYruMun
pykoBOoACTBaMMK, Mepamu MpPeaoCTOPOXHOCTKU, MpasBufiaMn U YCrOBUSIMKA, [OCTYMHOCTb
KOTOPbIX Proceq obecneuuna unm MOXeT obecneunTb Ha caite
www.proceq.com/downloads B COOTBETCTBAM C NEPUOANYECKUN BHOCHMbIMW MOMpaBkamu
(nokymeHTauus). Komnauus Proceq coxpaHsieT 3a coboit npaBo 6e3 npeasapuTesisHoro
yBEAOMIIEHUS U3MEHATL MHPOPMALMIO, XapaKTEPUCTUKN 1 peKoMeHAaLWK, cCoaepxalimecs
B HacTosLeM JOKyMEeHTe N B no6om u3 COOTBETCTBYHOLMX LJOKYMEHTOB.

Bbl HeceTe NomHylo OTBETCTBEHHOCTL 3@ 6e30MacHOe W 3aKOHHOE WCMONb30BaHUE AAHHOMO
npoaykTa, LOSMKHbI COGH}O,ClaTb npasuna ero NpUMeHeHus, a TakKke OTBEeTCTBEeHHbl 3a
nobble nocneacTeus, BO3HWKalOLME B CBSA3U C 3TUM. Wcnonb3oBaHue u aKcnnyartayma
HacTOsILLEro MpoAyeTCs BbINMOMHSAKTCA Ha Bale COBCTBEHHOE YCMOTPEHWE W PUCK.
Komnanusi Proceq HacTosiLLMM CHUMAeT € cebs OTBETCTBEHHOCTb 3a Nobble YObITKM Unn
ywep6 B pesynbTaTe UCMONb3OBaHUs BaMu Halero npoaykra. Mcnonb3oBate u
9KCMNyaTMpOBaTh HACTOSLMA NPOAYKT TOMbKO B Hagnexawmx uensx, a Takke B
COOTBETCTBMM C MNpuBedeHHbIMU 3[eCb MHCTPyKUMsAMM BMeCTe CO BCEeMU Mepamu no
obecneyeHnto 6e30NacHOCTV 1 3almTe 3A0POBbS, NMPUMEHUMbIMU 3aKOHaMW, Npasunamu,
HOpMaMU U Kak NpefycCMOTPEHO B N0GOM 13 HACTOSILLMX [OKYMEHTOB.
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Chief Operating Officer
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+41 43 355 38 00
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.

Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way

Bedford MK44 3RZ

United Kingdom

+44 1283 483 45 15
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
US.A.

+1 724 512 03 30
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd

1 Fusionopolis Way

#20-02 Connexis South Tower
138632 Singapore

+65 6382 3966
info-asia@proceqg.com

Proceq Rus LLC

Ul. Optikov 4

korp. 2, lit. A, Office 410
197374 St. Petersburg
Russia

+7 812 448 35 00
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East

P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, United Arab Emirates
+971 6 557 8505
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.

Rua Paes Leme, 136, cj 610
Pinheiros, S&o Paulo

Brasil Cep. 05424-010

+55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceg.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor

Five Continent International Mansion, No. 807

Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200032

+86 21 631 774 79
info-china@proceqg.com
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